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IN T R O D U C T IO N
La mesure de l’absorption d'oxygène est d’une grande importance en bio­
logie el en biochimie animale el végétable. Elle a servi de base aux études 
sur la respiration des tissus, des microorganismes, et sur l’autoxydation des li­
pides. Les méthodes utilisées jusqu’à présent peuvent se diviser en deux groupes:
I) Méthodes eudiometriques: —  Ou soutire l'air qui était en contact avec 
le tissu 011 la plante dans un récipient fermé. Cet air est analysé dans un eu- 
dioinèire, où se déterminent, en premier lieu, un volume éxact d’air, puis la 
quantité de gaz carbonique de celui-ci, par passage sur de la potasse, et mesure 
du nouveau volume des gaz. Cet air privé de son gaz carbonique est envoyé 
sur du phosphore, ou sur du pyrogallol, qui retient l’oxygène. Le nouveau 
volume occupé par les gaz est mesuré pour connaître, par différence, la quan­
tité d’oxygène qui était présente dans cet air.
C'est ainsi que Pasteur, en 1876, a mesuré la quantité d’oxygène absorbée 
par la levure: en aérobic. C’est surtout en biologie végétale, pour mesurer la 
respiration de végétaux, que la méthode eudiométrique a été la plus souvent 
employée. P>ien que précise, cette méthode, par exemple appliquée avec l’ex­
cellent eudioinètre de P l a n t e r»!,, sc prête difficilement à l’étude de trop pe­
tites quantité* de matière. Elle ne permet naturellement pas de, suivre la ciné­
tique .le la réaction de l’absorption do l’oxygène. l)c plus la concentration des
(*) liste nparelho ncaha <le ser monta«)« nés!a Eaeuldadc, a fini «te estudar a auto- 
oxidaeào dos eorpos graxos <le origein animal e os moins «le prévenir o proeessc de
rancificuçâo.
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gaz dans Pair, qui est au contact avec les tissus, varie au cours de l’expérience. 
La méthode eudiométrique n’est pratiquement pas utilisé pour la mesure de l’ab­
sorption d’oxygène par les lipides.
11) Méthodes manométriques: — Manquant de précision dans les cas de 
macro-mesures, ces méthodes sont moins utilisées, sauf en ce qui concerne lu 
micro-méthode de Warburg. ('elle ci est d’une grande précision et d’une haute 
sensibilité, elle est largement utilisée en biologie. Elle a servi à son auteur 
pour réaliser ses importants travaux, notamment ses études du métabolisme: des 
tissus cancéreux. L’appareil de Warburg est un micro manomètre en l,, garni 
d’un liquide spécial tenant en dissolution un sel biliaire pour faciliter le mouil­
lage des parois. La branche droite du manomètre est en relation avec le ré­
cipient où se trouve le produit à étudier, ainsi qu’une pastille de potasse placée 
dans une alvéole. Les deux branches du manomètre aboutissent en bas à un 
réservoir de caoutchouc muni d’une vis de pression réglable. Le récipient, où 
s’effectue l’absorption d’oxygène est immergé dans une curve thermostalique à 
la température stabilisée au 1/10" de degré C.
Principe: le volume gazeux étant maintenu constant, les gaz disparus (ou 
formés) modifient la pression. Pour la lecture, ou ramène le niveau du liquide 
dans la branche de droit à une hauteur identique à chaque mesure, en agissant 
sur la vis du réservoir, et on note la hauteur atteinte par la colonne de liquide 
dans la branche de gauche. Selon l’intensité de la dépression son niveau 
descend.
Eu ce qui concerne l’étude de l’autoxydation des lipides, cet appareil a été 
utilisé par quelques auteurs. Satisfaisant dans la recherche scientifique, l’ap­
pareil présente des inconvénients pour l’emploi dans la recherche industrielle, 
ou pour le laboratoire de contrôle. L’appareil est en effet d’un maniement très 
délicat, sa sensibilité est trop poussée pour la mesure de cette sorte de réaction 
qu’est I absorption d'oxygène par les corps gras. Il ne fonctionne qu’avec de 
très petites quantités de matière seulement.
Au slade de la macro-méthode, et pour l’étude de I autoxydation, on peut 
citer l'appareil manométrique de Cn. M o u i î k u  et Ch. D u i ' r a is s k ,  qui a p e rm is  
à ses auteurs leur grande démonstration de la général ilé du phénomène antioxy- 
gène. C’est un appareil à mesures comparatives. Il se compose de tubes ba­
rométriques aboutissant à la base à um réservoir de mercure. À chaque extré­
mité des tubes, on soude une ampoule recourbée qui contient le produit que 
l’on veut étudier. Autant de produits, autant de tubes. L’air est remplacé dans 
les tuh‘-.s par de l’oxygène.
LY.bsorption d’oxygène se traduit par la montée du mercure dans les tubes. 
On peut reprocher à cet appareil de ne donner pratiquement que des indications
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comparatives et relatives, d'exiger pour son fonctionnement d'assez grandes quan­
tités de matière, el de ne travailler qu’en atmosphère d'oxygène.
Les modalités des appareils (pie nous venons de voir, du point de vue fon­
ctionnement sont:
i! Kudiomètre: (absorption d'oxygène pendant la réaction ne peut-être 
suivie cinétiquement, lappareil ne donnant que le résultat final. L’absorption 
d'oxygène se fait dans une atmosphère dont la pression varie. Macro-méthode.
2) Warburg: l'absorption d’oxygène peut-être suivie au cours du temps, 
elle se réalise dans nue atmosphère à volume constant, mais à pression variable. 
Seulement micro-méthode.
.'51 Manomètre de Moi.reu et Di ut a iss K : l’absorption d’oxygène peut-être 
suivie au cours du temps, mais seulement à titre comparatif. F,lle a lieu à 
volume variable, et à pression relativement constant. Macro-méthode.
l'.n considérant ces types d'appareils, il paraissait intéressant de mettre au 
point un appareil qui permettre de mesurer au cours du temps sans les inconvé­
nients cités plus haut, l’absorption d’oxvgène. lin conséquence cet appareil 
devait :
— permettre de suivre la cinétique de la réaction;
— réaliser cette réaction à pression et à volume constants;
— être de maniement simple, fonctionner automatiquement;
— aborder la macro-méthode, et la semi micro-méthode, suivant la 
quantité de matière à mettre en étude.
Un appareil de ce type a été imaginé par S a i .v k t t î  pour l’étude de l oxy- 
dalion du caoutchouc, et appliqué à la mesure de Fautoxydation des esters de 
l'huile de palme par L o n t v  et M e i . i . i k r . Cet appareil présente quelques dé­
fauts: sa forme peu pratique, le dispositif du manomètre à contacts, qui ne 
permet pas de contrôler et de régler la sensibilité de l'appareil.
L’appareil que je présente ici est donc basé sur le principe de l’appareil 
de S a i .v e t t i . mais comporte des modifications telles que les inconvénients d u  
modèle primitif ont été éliminés.
PRINCI PE HT DESCR I PTION 1)1', l.’APPARKH , POUR l.A M ESURE EN 
CONTINU KT AUTOMATIQUE 1)1'. I.’ABSORPTION I)E  L’OXYGÈN E
Principe : la quantité d oxygène absorbée est automatiquement compensée 
par la production d’une quantité équivalente à l aide d’une cellule à électrolyse, 
tandis qu’une cellule identique enregistre volumétriquement cette production.
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Électrolyse: la production d’oxygène est assurée par l’élçctrolyse d’une solu­
tion saturée de sulfate de cuivre, entre un cathode de mercure et une anode de 
platine, sous une tension de 6 ou 12 volts. Le cuivre se dissout dans le mer­
cure au fur et à mesure de son apparition, en donnant, un amalgame, et il se 
dégage de l’oxygène pur à l’anode, suivant la réaction (simplifiée) :
S()4Cu _____________-, s o 4 +. Cu
-f
SC)4 -f H .O ------ ► S04H3 4- C)
Sai.VETTI avait vérifié qu’il ne se produisait aucun dégagement d’hydrogène 
à la cathode tant que la solution de sulfate de cuivre restait suffisamment con­
centrée, c’est-à-dire tant que l’électrolyse secondaire de l’acide sulfurique, pro­
duit par la première électrolyse, n’avait pas lieu. La décoloration de la so­
lution de sulfate de cuivre permet de prévoir l’épuisement de celle ci. J’ai 
aussi vérifié que l’oxygène produit était exempt d'ozone lors de Pélectrolyse 
normale.
Appareillage: —  11 se compose de:
1) Une cuve ù eau dont la température est maintenue constante par un 
thermostat à un 1/5° de degré C. près. Tous les appareils baignent dans cette 
cuve. La température peut-être comprise entre 20 et 50 degrés C, suivant les 
conditions de l’expérience.
2) Un couple, ou des couples de cellules à électrolyse. Le couple com­
prend:
a) Une cellule dite compensatrice, (figure 2). C’est un récipient de verre 
Pyrex de 2,5x8 cm, pourvu d’un capuchon rodé par lequel passent l’clectrode 
de platine et Pélectrode de tungstène. La première plonge dans la solution de 
sulfate de cuivre, l’autre dans le mercure. Le haut de l’appareil communique 
avec le récipient destiné à recevoir la substance que l'on veut étudier. Une 
alvéole est prévue sur le côté de ce récipient pour y recevoir un peu de potasse 
(pour absorber le C02 éventuellement formé). Un conduit à robinet rodé est 
prévu pour pouvoir évacuer Pair contenu dans le récipient afin de le remplacer 
pas de l’oxygène dans le cas de certaines expériences. Pour cela il suffit de 
brancher l’appareil sur un tube de trompe à eau muni latéralment d’un mano­
mètre ordinaire. La vide étant fait (on n’oublie pas d’obturer pendant cette 
opération la branche de gauche du manomètre à contacts), on branche les électro­
des dans le circuit de l’accumulateur; il se dégage de l’oxygène dans la cellule 
jusqu’au moment où le manomètre extérieur indique que la pression initiale a 
été rétablie par l’oxygène produit. On enlève alors le tube à vide, après avoir
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fermé le robinet rodé, et on dégage la branche du manomètre à contacts que 
l’on avait obturée.
La cellule est terminée par le bas par un tube recourbé qui forme vase 
communiquant avec elle, et qui aboutit a un tube en U contenant du mercure. 
La branche de gauche de ce tube est fermée hermétiquement par un bouchon 
traversé par une vis manoeuvrable, sur laquelle est soudée un fil de contact. 
L'autre branche est ouverte à l’air libre, un fil de cuivre y pénétre et plonge 
dans le mercure.
h) Une cellule dite enregistreuse (figure 3). Elle est de mêmes dimen­
sions que la première cellule, mais elle ne comporte ni manomètre à contacts, 
ni récipient à expériences. Le haut de cette cellule communique seulement avec 
une burette graduée en 1/10" de cc, plongeant dans la cuve à eau.
3) Un accumulateur de 6 volts ou de 12 volts: —  Fonctionnement: quand 
la matière en expérience absorbe de l'oxygène, une légère dépression se produit 
dans la cellule qui a pour conséquence de déséquilibrer le niveau du mercure 
dans les branches du manomètre à contacts. La colonne de mercure B (figu­
re 1) remonte et contacte le fil A. Ainsi le circuit électrique des deux cel­
lules est fermé, la cellule compensatrice débite la quantité d’oxygène nécessaire 
pour rétablir la pression initiale qui existait dans le récipient avant l’absorption 
d’oxygène. Dès que cette pression est à nouveau atteinte, la colonne de mer­
cure B retombe à sa place de départ, et de par cela interrompt le contact avec 
le fil A. La quantité d’oxygène absorbée par la substance en expérience a 
donc clé remplacée par une quantité égale. Comme la cellule enregistreuse 
fonctione en même temps, et identiquement, que la cellule compensatrice, ii suf­
fit de lire directement dans la burette à eau de la cellule enregistreuse les vo­
lumes d’oxygène produits, lesquels correspondent aux volumes d’oxygène ab­
sorbés.
On peut régler la sensibilité du manomètre à contacts, en manœuvrant la 
vis C (ligure 1) ce qui a pour effet de raccourcir ou d’éloigner l’espace à par­
courir par la colonne de mercure B pour fermer cl interrompre le circuit électri­
que de l’appareil.
Le réglage de cette vis permet de faire travailler l’appareil en macro ou 
en semi-micro mesures, suivant le type ou la quantité de la substance a mettre 
en expérience. On peut ainsi obtenir que les intermittences de contact entre A 
et B correspondent à l’échelle du centième de cc ou du dixième de cc d’oxy­
gène fabriqué et enregistré. Un grand avantage découlant de l’emploi de ce 
manomètre réglable, c'est qu’il devient possible sans inconvénient d’arrêter mo­
mentanément la marche de l’appareil; pour cela, on remonte largement le fil 
A grâce à la vis C, on ouvre le robinet du récipient communiquant avec la cel-
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Iule compensatrice, clans lequel il est alors possible d’introduire une substance 
nouvelle. On procède ensuite aux mêmes manipulations que lors de la mise 
en marche initiale de l'appareil. L’équilibre de température une fois atteint, 
on ramène le fil A à la position où il figurait précédemment. Ainsi l’arrêt de 
l'appareil n’a pas d’influence sur l’ensemble de la mesure, les quantités d oxy­
gène qui seront absorbées s’ajouteront simplement à la suite des précédents dans 
la cellule enregistreuse.
E X  F, M P LE  D- UT II-1S AT ION
Mesure de l’absorption d’oxygène par un corps gras: —— La mesure au 
cours du temps de l’autoxydation des corps gras, par détermination des quan­
tités d oxvgène qu’ils absorbent, est primordiale dans ce genre d’étude. Le pré­
sent appareil s'y prête parfaitement bien. Il suffit de placer une quantité de 
corps gras, pàr exemple 1 gramme, de préférence étendu sur un rouleau de 
papier filtre pour offrir une plus grande surface au contact de l’air, ou de l’oxy­
gène, dans le récipient prévu à cet effet. Après avoir clos soigneusement les 
appareils, introduit l’eau dans la burette de la cellule enregistreuse jusqu’au 
zéro, attendu que la température se soit égalisée dans les appareils, ou amène 
le fil A a une distance de 1. mm environ du niveau de la colonne de mercure f>. 
11 suffit de lire aux intervalles désirée, le volume d’oxygène que le corps gras 
absorbe, dans la burette de la cellule enregistreuse. 11 est facile d'inscrire ia 
courbe de cette absorption en fonction du temps.
Autres utilisations: —  L’appareil peut servir à la mesure des respirations: 
levure, petites plantes, morceaux de tissus, etc.. Il peut aussi servir à mesurer 
la respiration de petits animaux comme des insectes, à étudier la résistance à 
l’oxydation des métaux, du caoutchouc, des huiles.
C O N C LU SIO N S
J'ai présenté un appareil de mesure de l'absorption d'oxygène possédant les 
caractéristiques suivantes:
a) fonctionne en continu et automatiquement
1») la réaction se fait à volume et à pression constants
c) le volume d’oxygène absorbé se lit directement, sans calcul?
d) les expériences peuvent être conduites à l'échelle de la macro 
ou de la semi-micro méthode
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e) il est possible d’interrompre sans dammage pour l'étude de la 
cinétique de la réaction le fonctionnement de l’appareil, et pour 
suivre les mesures.
Les applications de cet appareil peuvent être nombreuses: mesures de la 
respiration des levures, des tissus, de petits animaux, de l'auloxydation des corps 
gras, de l’oxydation des métaux, etc.. Son automatisme, la simplicité de son 
fonctionnement, la lecture directe des résultats, son adaptation à 1 importance 
de l ’échantillon que l’on veut étudier, le désignent particulièrement pour le la­
boratoire de contrôle et d’analyse, et pour les essais industriels.
Je tiens à remercier le Professeur Liberalli qui m'a offert l'hospitalité de 
son laboratoire de Pharmacie Galénique, de la Faculté de Pharmacie et d’Odon- 
tologie de l:Université de S. Paulo, pour y effectuer les premiers essai« de 
l’appareil.
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FIGURE 1 : SCHEMA DE PRINCIPE: DE___ l /  APPARE1 LLAGE
À MESURER L'ABSORPTION D 'OXYGENE
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FIGURE 2 : SCHEMA 
DE LA CELLULE  
COMPENSATRICE
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FIGURE 3 :  SCHEMA DE LA CELLULE ENREGISTREUSE
